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2 Empresas líder que acaparan 80% del mercado



Estudios preclínicos Laboratorio

Empresa A:

-Leasttissueduringfiring of anyendocutter, 4X lesstissueslipagecomparedto Empresa B 

technology. (tejido porcino gatrico)

-“Infographicof slippingout of the endof the gun”, “5 mm more targetedtissuetransected”

-“Superior Grip”

-” Reloadswith grippingsurfacetechnologyhavea propietaryridgedsurfaceto providean

atraumaticgrip on tissueto hold in place duringfiring”, basedon 10-15 secondclampand reléase 

testingon anímate preclinicallungand vasulature

-“88% les movementat the endeffector”



Estudios preclínicos Laboratorio : 

Empresa B:

Disparo“CONTROLADO”: menorvelocidad, menos
deformidadde las grapas, mayor consistenciade la líneade 
corte. 
Resistencia a las fugas, resistenciade la líneade grapado. 
Mayor hemostasia.



ÅPre-clínica: especimenanimal:

VKimura M. Superior stapleformationwith poweredstaplingdevices. SOARD 2016; 12: 668-72

VMatsuzawaF. SerosalLacerationDuringFiringof PoweredLinear StaplerIsa Predictor of Staple
MalformationSurg Innov2017. (Epubaheadof print)

VHasegawa S. Effect of Tri-Staple Technology and Slow Firing on Secure Stapling Using an Endoscopic 
Linear Stapler. Dig Surg2015;32(5):353-60. 

VNg CS. Novel narrow profile articulating powered vascular stapler provides superior access and 
haemostasis equivalent to conventional devices. Eur J CardiothoracSurg. 2016; 49: S1 73-78



Retos de los cirujanos Endoscópicos:
- Tejido grueso o denso
- Diseño de las endocortadorasactuales

Ą Problema más común: Movimiento del tejido entre las 
mandíbulas durante el disparo
Å Mala formación de grapas
Å Desplazamiento del tejido fuera de las mandibulas

Alineación del canal de carga con el 
yunque además de minimizando efecto de 
desplazamiento (sistema GST)



% grapas malformadas 

Valor medio espacio entre grapas

Resistencia de la línea de grapado





ÅLicht PB. Prospective Clinical Study to Evaluate Clinical Performance of a Powered 
Surgical Stapler in Video-assisted Thoracoscopic Lung Resections. Surg Technol Int. 2015 
Nov;27:67-75. 

ÅSatoh Y.Ultra powered stapling system for general lung surgery. KyobuGeka2014; 67 (3): 
225-8

ÅAkil A. Use of a Powered Stapling System for Minimally Invasive Lung Volume Reduction 
Surgery: Results of a Prospective Double-Blind Single-CenterRandomized Trial.Thorac
Cardiovasc Surg2017 (Epubahead of print)

ÅQiu B.  A multi-centerevaluation of a powered surgical stapler in video-assisted 
thoracoscopic lung resection procedures in China. ThoracCardiovasc Surg. 2017 Sep 13. 
[Epubahead of print]

ÅYoshimaruK. Graft reduction using a powered stapler in pediatricliving donor liver 
transplantation.PediatrTransplant. 2017 Sept;21(6).

ÅVargünR.En-bloc stapling of the splenic hilum in laparoscopic splenectomy. Minim 
Invasive TherAllied Technol. 2007;16(6):360-2

EXPERIENCIA CLINICA



¿Pero qué ventajas aportan las 
endograpadoraseléctricas para 
nuestros pacientes respecto a las 
endograpadorasmanuales?



- El aumento global de las cirugías 
laparoscópicas, especialmente las 
bariátricas, está llevando a una mayor 
dependencia de las grapas quirúrgicas, 
según un informe sobre el mercado de 
dispositivos de grapado quirúrgico de 
Future MarketsInsight:

- Envejecimiento de la población
- Aumento de enfermedades
- Creciente demanda de tecnología 

médica avanzada

$2 billion worth of surgical stapling devices were sold in the 
world 2016, and revenues are expected to double by the end of 
2026.







> 31.000 pacientes
ÅRYGB y Gastrectomía vertical

ÅTanto Empresa A como Empresa B

ÅCoste hospitalario total (p=0.003)
ÅCoste de materiales (p=0.1)

ÅCoste de quirófano (p=0.009)

ÅSangrado/necesidad de transfusión (p=0,025) 

ÅTiempo quirófano (entrada/salida) (n.e.s.) 

13%

1777 USD

47% 

menos

14%

21 min.



Conclusiones:

Å Las endocortadorasmotorizadas o eléctricas
ü Menos sangrado y trasfusión
ü Menos coste hospitalario  
ü Menos tiempo quirúrgico 

Podrían ser más seguras  que las manuales en Cirugía Bariátrica e base a la bibliografía existente, 
aunque sin duda algo sesgada

Å No existen suficientes estudios en la literatura médica de las ventajas reales de endocortadoras
motorizadas en Cirugía Bariátrica

Å Oportunidades de crecimiento para los fabricantes de dispositivos de grapado quirúrgico 



Muchas Gracias


