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Uso actual de múltiples plataformas en Quirófano y sus resultados (I)

 ¿Múltiples Energías? 

Page 2



Uso actual de múltiples plataformas en Quirófano y sus resultados (II)

 ¿O múltiples plataformas? 
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Hospital de Getafe



Tecnologías asociadas y sus implicaciones clínicas (I)
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Tecnologías asociadas y sus implicaciones clínicas (II)
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Vasos Grasa Linfáticos
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Tecnologías asociadas y sus implicaciones clínicas (III)
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¿Presión de Sellado?

Presión sitóllica maxima!  ¿Seguridad a 1300mm Hg?

Hybrid

90 degree

approach
7 mm

7 mm

7 mm

9 mm

45 degree

approach

Sellado de vaso de hasta 7mm Dispersión térmica



¿Que puede ofrecer una plataforma de Energía única?

 Multiproducto
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 Multifunción



Cómo optimiza la Energía la cirugía más allá delos aspectos clínicos. 

Integración de Imagen (I)
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Hospital de Getafe



Cómo optimiza la Energía la cirugía más allá de los aspectos clínicos. 

Integración de Imagen (II)
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Cómo optimiza la Energía la cirugía más allá de los aspectos clínicos. 

Integración de Datos
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Cómo optimiza la Energía la cirugía más allá de los aspectos clínicos.  

Formación de Profesionales
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¿Qué pueden ofrecer en un futuro las plataformas de energía?

 ¿Unir diagnóstico y tratamiento?

– Ya disponible en dispositivos de imagen

 Disponible en plataformas de Energía

– Radiofrecuencia

– Monitorización nerviosa

 Integracion definitiva de las plataformas de 

energía en quirófano
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“La plataforma de Energía optimiza la cirugía”

–La tecnología en energía tiene una relevancia clínica

–La plataforma de energía es relevante en otros muchos 

aspectos

Page 13




